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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に r を全上のごま意」 （2 〜已ぺージ)を必ずお読みください。 

■保証書は r お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととをに大切に保管してください。 
■正しい設置および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので、 
あらかじめご了承ください。 
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まを上のご注意 (必ずお守りください） 

人へのを害、財産の損害を防止するため、おずお守りいただくことを説明しています C 
■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 


AI 

1告 

r 死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 


A 注意 

r 傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」でず。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 （次は図記号の例です） 

0 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない内容です。 



A 警告 

/ \ 


飲用に合格した水(水道水など)1;!がには 
使用しない 

0 殺菌能力びな<、除去でさる物質 （17 
ページ参照) LU 外の有害物質は除去で 
さないため、飲むと体調を損なラ原因 
禁止 になりまず。 


分解したり、修理•改造はしない 

火災-感電の原因にな0まず。 




分解禁止 

»修理は販売店にご相談ください。 


めれた手で電源プラグの巧き差しをしない 


電源プラグは、根元まで確実に差し込む 


めれ手禁止 



〇 

必ず守る 



感電の原因にな0まず。 


差し込みび不完全でずと、感電や発熱による乂災の 
原因になりまず。 

♦傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用しない 
で < ださい。 


電源コード-電源プラグを破損ずるよラなことはしない 


0 

禁止 


ステープル （0) などで固定ずる•傷つける•加工ずる•熱器具に近づける 
無理に巧げる•ねじる•引っ張る•重い物を載せる•束ねる•挟み込むなど 


傷んだまま使用ずると、感電•ショート-火災の原因になりまず。 
• コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。 
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A 注意 


A 警告 


医薬品をアルカリイオン水で服用しない 

体調を損なラことびありまず。 

禁止 

腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方 
はアルカリイオン水を飲用しない 

体調を損なラことびありまず。 

禁止 

次の方はアルカリイオン水を飲む前に 

アルカリイオン水を飲用して身体に異常 

医師に相談する 

を感じたとき、または飲用し続けても 

•医師の治療を受けている方 

症状に改善が見5れない場合は、使用を 
中止し、医師に相談する 

MB •持病のある方、または身体の弱って 
ス y いる（異常を感じている）方 

必ず守る • 腎不全や力 U ウム排泄障害 LU 外の 

祖崖偏目を損なぅことびぁりまず。 

腎疾患の方 

体調を損なラことびありまず。 

必ず守る 

J 


お手入れの際は、必ず電源プラグをコン 
セントか5巧く 

(ただし、カート U ッジ交換時および通水び必要な 
お手入れ時は抜かないで < ださい。） 


電源プラグ 
を抜く 


感電の原因にな0まず。 



電源プラグのほこりなどは、定期的に 
取り除< 


〇 

必ず守る 



プラグにほこりなどびたまると、湿気などで絶縁 
不良とな0、火災の原因にな0まず。 

•電源プラグを抜さ、乾いた巧でふいて<ださい。 


コンセントや配線器具の定格を超える 
使いかたや、交流100 V 1 U 外での 
使用はしない 


電源コードを、引さ出しのレールや扉に 
挟まない 




0 

禁止 


電源コードび破損し、感電•ショート 
火災の原因にな0まず。 


たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 
火災の原因にな0まず。 


はじめに 
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まを上のご注意 C 必ずお守り<ださい^ 


A 注意 


次の方は弱酸性水を使用する前に、医師 
に相談する 


弱酸性水を使用して、肌に異常を感じた 
ときは、使用を中止し、医師に相談ずる 


〇 •肌の弱い方 

♦アレルギー体質の方 

必ず守る 


〇 体調を損なラことびありまず。 
必ず守る 


体調を損なラことびありまず。 

使い始めは本体内部のたまり水を流す 


〇 

必ず守る 


体調を損なラことびありまず。 


C 毎曰の使い始めは ) 


f 約] U ットル(約30秒間) 
I 通水後に使用ずる 




2日む上 

使用しなかったときは 


f 約] 0 U ットル(約已分間) 
^ 通水後に使用ずる 



アルカリイオン水やミき水をくみ置きする 
場合は、清潔な密閉容器に入れて、常温 
で1曰 1 U 内、冷蔵庫に保存して2曰 1 U 内に 


使ラ 


〇 

必ず守る 



殺菌剤（カルキなど)び除去されているため、水び 
変質し、体調を損なラことびありまず。 


pH 試験液は、乂気に近づけない 


义気禁止 


引火し、火災の原因にな0まず。 


pH 試験液や試験液の入ったかは、飲ん 

だり、目に入れたりしない 

(特にお子様にはご注意ください。） 




アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に 
弱い銅製容器などは使用しない 

0 容器び変色した0、傷むことびあ0 
ます。 

禁止 


アルカリイオン水や弱酸性水-ミき水を 
魚などの飼育水に使用しない 


体調を損なラことびありまず。 

•ちし誤って飲んだ場合はを量に水を飲み、目に入 
れた場合は十分に水洗いをし、医師に相談してく 
ださい。 

♦必ずフタをして、乳幼児の手の届かないところに 
保管して < ださい。 





環境び変わ0、魚などび死め原因になることびあ0 
まず。 
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A 注意 


巧のような水は飲まない 


0 

禁止 


►弱酸性水 

► 水信号ランプ点滅中に吐水□から 
出る水 

>排水口から出る水 


体調を損なラことびありまず。 


pH 1 01 U 上の水を直接飲まない 

^体調を損なラことびありまず。 

禁止 

•飲用には pH9. 已前後(アルカ U 強)をおすすめします。 
また、 ] 曰あたりの飲用量は、0.已リットルから 
] リツトルを目まにしてください。 


アルカリイオン水、ミき水、弱酸性水を他 
の機器に使用ずる場合は、機器メーカー 
に相談ずる 


カルシウム添加筒やキャップの巧ミき- 
乾燥には己0で 1 U 上の温かや食器洗い 
乾燥機などを使用しない 


〇 

必ず守る 


他の機器に使巧ずると故障の原因に 
なることびありまず。 


0 

禁止 


変形により水漏れの原因になりまず。 


本器は、アルカリ本体-付属のアルカリ 
用水栓および設置部材を、セットで使用 
する 


電源プラグをコンセントから巧くときは 
プラグをもって巧く 


〇 

必ず守る 


万一、水漏れび起こると、大さな損害 
び発生ずることびあ0まず。 


〇 

必ず守る 



► アルカリ本体およびアルカ U 用水をを、単独で 
使用しないでください。 


電源コードを引っ張るとコードび破損し、感電- 
火災-ショートの原因にな0まず。 


取り付けおよび移設は、販売店に依頼する 


配管部には、強い力や衝撃を加えない 


〇 

必ず守る 


設置に不備びあると、火災-感電 
事故-水漏れの原因になりまず。 


0 

禁止 


配管接続部びゆるみ、水漏れの原因に 
なることびありまず。 


ホース類を巧り巧げたり、ねじったり 
ひっぱったり、巧み込んだりしない 


アルカリ用水栓の先に、他の機器を接続 
しない 


0 

禁止 


水漏れの原因になることびありまず。 


0 

禁止 


アルカリ本体に異常な水圧びかかり、 
水漏れの原因になることびありまず。 


Iホース類を、引さ出しのレールや扉に挟まないで 
<ださい。 


已 


はじめに 















るさ R のなまスとはた b を 

アルカ U 本体は、流し台の中に設置され、アルカ U 用水栓に接続されていまず。 

※に Z ] で囲まれているをのは、流し台の後板の奥に設置されて、見えないことびありまず。 



操作-表示部 



操作パネル 


止水/通水スイッチ- 

水を流した0止めた0しまず。 
(10.12. ] 4ページ参照） 


pH 調節ランプ(緑色) 


水質切替スイッチ- 

水質の切り替えをしまず。 
( 10〜1已ページ参照） 


力ートリッジ寿命ランプ- 

(緑色-黄色） 

カート U ッジの寿命をお知らせ 
します。（1日、 ] 8ページ参照) 


水信号ランプ(緑色-赤色） 

•飲用できる水(アルカ U イオン水-ミ争水） 
び出ている時は、緑色に点なします。 
飲用しない水(弱酸性水)び出ている陆ホ、 
赤色に点なします。 

(10、 ] 2、 ] 4ぺージ参照） 

• 洗ミ争運転中(通水時)は赤色に点滅します。 
(1 已ページ参照） 

•本体内部で漏水び起こっているとをは、 
赤色。緑色び交互に点滅します。 
※このとさ水は出ません。また、スイッチ 
操作ちでをません。 （2 日ページ参照） 


水質表示ランプ 

(アルカリ-浄水：緑色、弱酸性：ホ色） 

吐水□から吐水する水の水質を表お 
します。（10、 ] 2、 ] 4ぺージ参照） 

カートリツジ交換ランプ(赤色） 

カート I 」ツジ交換時期の目安をお知ら 
せしまず。 （1 日 ページ 参照） 

U セツトスイツチ 

カート U ッジを交換した後に巧しまず。 
(18 ページ参照） 


巨 

































































































ご使用の刖に 


ご使用上のお願い 


•地域•水質によっては、指定の pH び得5れないことびありまず。特に地下水を水源とした地域では、設置 
前に酸度測定試藥で測定してください。詳しくは販売店にごホ目談ください。 

•アルカリ本体や操作パネル- D ± 水管-が水管に、まな板やなべなど重たいものを当てたりして、強い衝撃を 
与えないでください。 （故障の原因） 

•アルカリ用水检の D ± 水管と排水管のナツトを、工具で締めつけないでください。 （破損-水漏れの原因） 
•アルカリ用水控に、なべなど高温のものを近づけないでください。 （変あ•故障の原因） 

•次のような水は通水しないでください。 （故障やカート U ツジ目詰まりの原因） 

•通りのひどい水•塩分を含んだ水•ホサビのをい水 
•水の出□(化水□•排水 □) を、ホースなどで延長しないでください。 （故障の原因） 

• 本体を倒した状態で使用しないでください。 （故障の原因） 

•} 非水□をふさいで使用しないで<ださい。 （故障の原因） 

• アルカリイオン水または弱酸性水を、連続して約30分*1む上使用しないでください。 

約30分*^1じ(上使用ずると、ブヴーび「ピーピーピー」と鳴り、機器保護のため自動的に水び止まりまず。 

《 ] 「アルカ U 強」. r 弱酸性」の場合は約1已分 

=>約3分間待って再度止水/通水スイツチを押し、使用してください。 

• 7 j < 質の硬度が高い地域で使巧ずるときは、 

•毎日1回、使用ずる前に約1分間、弱酸性水を通水してください。 

(通水路に付着したカルシウムを洗い流ずため） 

-1年に1回程度、別売品の r 本体洗を用力ートリツジ J で洗をしてください。 に 3 ページ「別売品」参照） 

《硬度び高い地域では、石けんの泡立ちび悪かったり、やかんやなべなどに白いもの(カルシウム)び付着します。 

•アルカリ本体や配管部は、凍結させないでください。 （破損•水漏れ.故障の原因） 

-本器は寒を地仕様ではありません。 

-アルカリ本体および配管部び;ま結したときは、止水检を閉めて、，版売店に点検を依頼してください。 
•昇降式キャビネツトの可動部やキャビネツトの扉などび、 D ± 水管に当た5ないよラにしてください。 

•アルカリ本体やホース類に、殺虫剤などをかけないでください。 （故障の原因） 

まちびってかけたときは、ずぐに水ぶきをして、取り除いてください。 



B 約10リツトル(約5分間)ミき水を 

ミ巧ず （14 ページ参照） 

(本体内の空気抜さのため） 

•水信号ランプび約20〜3□砂間緑色に 
点滅後、点打します。 

•本体内の空気び抜けていないと水ざれび 
悪くなります。 


アルカリイオン水を流し、 
pH (7 j < 素イオン濃度)を測定ずる 

(9、]〇ページ参照） 


使ラ （10 〜]已ぺージ参照) 


化水 □ 



はじめに 
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ご巧用の前に 


上手にお使いいただくために (用途に合わせてお使いください。) 


• r アルカリ弱」一 r アルカリ中」一「アルカリ強」の順に、 pH び約〇.已程度高くなりまず。 

• 1 日あたりの飲用量は、「アルカリ強 J で 0 .已リツトルか 51 リツトルを目安にしてくださし、。 


お知5せ 


pH の目ま 


アルカリ強 

日常軟用 

コーヒー.紅茶-緑茶.煮物- 
なベ物- 汁物などに 

9〜10 未満 

アルカリ中 

飲み慣れ 

お米を炊<とさ 

8.5 ~ 9.5 

アルカリ弱 

飲み始め 

アルカ U イオン水を初めて 
飲むときに週間程度） 

8〜9 

ミき水 

薬の服巧時やミルクのミ客き水- 
軟用などに 

• ろ過された不純物の少ない水です。 
(電気分解はされていません。） 


弱酸性 

洗顔 

•肌に近し)弱酸性の水でず。 

已 ~ 巨.已 



•アルカ U イオン水-弱酸性水の pH は、水質-水の流量などにより上記 「 pH の目ま」の範囲内に入ら 
ないことびありまず。これは、水の中に溶け込んでいる炭酸ガスや各種成分の影響によるちので、 
「アルカ U 弱、中」「弱酸性」のときは顕著に現れることびあります。「アルカ1」」の場合は、水質切替 
スイッチを切り替えることで 「 pH の目を」に入ることびあります。 

(例：「アルカ I 」弱」で pH 8 未満のときは r アルカ U 中」にずる） 


知っておいていただをたいこと J 


•この取扱説明書では、「アルカリイオン水」•「弱酸性水」の用語を使用していまず。これは J 旧 T 吕〇 04 
(家庭用電解水生成器)で示される r アルカリ電解水」 • r 酸性電解水」のことでず。 

• アルカリイオン水の使用目的、効能-効果について 
本器は医療用物質生成器として認証を受けており、使用目的、効能•効果は... 

• 胃腸症状の改善でず。 

胃腸症状の改善とは：胃をたれや胃の不快感をやわらげまず。 

胃腸の働さを助け、お通じを良好にしまず。 


•原水とは . 水道水そのままの水(アルカ U 用水栓からは、原水は出ません。） 

•ミき水とは . 本器を通して、ろ過された水。電気分解はされていません。 

(原水の pH によって pH 日未満または pH 8 を超えることびありまず。) 


• pH (水素イオン濃度)とは 


水(水溶液)のアルカ U ■ 中性-酸性の程度をおずをので、 

/ 

酸性 

アルカリ性 1 

水素イオン指数のことでず。 

強 

弱 

弱 強 


< —— 


中性 -> 

1 1 1 1 


pH 4 

5 6 

1 1 1 1 

7 8 9 10 

J 


•この説明書の r 通水量」および「1曰の使用水量」は、吐水口と排水口からの水量を合計したをのでず。 

•操作パネルのランプ表示について _ 

この説明書内では、操作パネルのランプをち記のよラに [消灯] [点な] [点滅] 

表术していまず。 — — ^^ 


8 


























pH (7 l (素イオン濃度)を測定ずる 


設置後および長期間（目安：約1週間]; I 上)使用しなかった場合は、必ず pH を測定し、 「 pH の目安」 
(8 ページ参照)の範囲内に入っているか確認してからご使用 < ださい。 

その後を、定期的に （1 力月]回し U 上)測定してください。 


■ 準備ずるもの： pH 試験液 


■ 測定のしかた 




pH 測定表 



m 


>市販の u トマス試験紙などでは、正確に 
測定でさません。必ず pH 試験液で測定 
して < ださい。 

> pH 試験液の原液を捨てるとさは、水で 
薄めて下水に流してください。 

•pH 試験液や pH 測定表は日光に当てると 
変色しますので、暗いところに保管して 
<ださい。 


付属品(消耗品） 
pH 試験液 



1 pH 試験液を 

試験カップに2滴落とず 

• 2滴じ(外では正確に判定でさません。 

生成水(アルカリイオン水または弱酸性水)を 
吐水し、水信号ランプが点!口してか5 

ム0秒 m 上流ず 

(安定した pH を測るため） 


3 


4 


試験カップに 

試験水を入れる 

• 試験水をあらかじめコップなどに採水し試験カップ 
に入れると、カップラインに合わせやすくなります。 
•入れる量は、カップラインの上、下約已 mm の範囲 
であれば、問題なく判定でさますので、ラインに合 
わなくてち、やり直す必要はありません。 

明るいところで 

pH 測定表と比較ずる 

• 時間び経過ずると試験水の色び変化しまず。 
時間を置かずに比較してください。 


A 注意 


pH 試験液や試験液の入った水は、数んだり、目に 
入れたりしなし U 特にお子様にはごま意ください。） 


0 


体調を損なラことびありまず。 


禁止 

>ちし誤って飲んだ場合は多量に水を飲み、目に入れた 
場合は十分に水洗いをし、医師に相談してください。 

>必ずフタをして、乳幼児の手の届かないところに 
保管してください。 


I ぶ : 

1おしらせ 


•この pH 試験測ん pH の目安を測るためのものでず。また、 PH4.0LU 下の酸Iを水は同じ色になりまず。 

※試験液のをな成分は、エタノール、メチルレッド、ブ□モチモールブルー、フエノールフタレインでず。 
•水質により、生成水の pH び rpH の目効旧ぺージ参照)の範囲に入らない、またはアルカ U イオン水 
びアルカ U 性をおさない(青や組の液び、緑や黄色に変色ずる）場合びありまず。そのとさは、政下の 
処置をして < ださい。 

① 止水检を絞って流量を減5ず （ 11ぺージ参照） 

② グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤を添加ずる （20 〜21ページ参照） 

※また、原水を測定した場合、試験水の色び pH 測定表と異なることびありまず。 

(水中の炭酸や各種成分の影響） 

• pH び高い場合は、弱いアルカ U に水質を切り替えるか、ミき水をミ畳ぜてお使いください。 

•力ートリッジび新しいとき(約1週亂は、 pH びやや高くなることびありまずび、異常ではありません。 


はじめに 
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アルカリイオン水をほう 


I I 



水信号ランプ 
(緑色） 


水質表示ランプ 
(緑色） 



「アルカリ」の水質表示ランプび点なしているか 

1確認ずる 

•点灯していないとさは、 [乃员 Jlj を巧し、 
「弱」、伸」、「強」を選択してください。 

(1] ページ参照） 


2止水/通水を巧す 


•水信号ランプび緑色に点滅します。 

(約1〜]已砂間、この間の水は飲まないで 
ください。飲用に適しません。） 

•1 2時間];!上使用しなかった場合、「ピッピッ 
ピッピッピッ…」とブヴーび約3砂間鳴り、 

水信号ランプび約] 8〜35秒間(赤色に約 
10秒間、緑色に約8〜25砂間)点滅後、 

点打します。〔洗ミき運転 （1 5ページ参照)〕 

水信号ランプ点滅中は、吐水□から出る水は 
飲まないで<ださい。（飲用に適しません。） 

ブザーび「ピッ.ピッ.ピッ」と3回鳴ってか5 

3使ぅ 

• 水信号ランプび緑色に点灯します。 

• 排水□から水び出ているか、確認してくだ 
さい。 

使用後は、 

♦ 、 

4 止水/通水 を巧し、水を止める 


•通水してすぐ(約]砂間）は、水を止めること 
びでさません。 

(配管に急激な圧力びかかるのを防ぐため） 


- A ?王局 - 

巧めて飲む方は、「アルカリ弱(飲み始め)」か5少量（コップ1〜2杯)ずつを2週間程度 
使用し、アルカリイオン水に慣れてかアルカリ中(飲み慣れ)」または r アルカリ強 
(日常飲用)」を使用する 

〇 核]めから強いアルカ U を使用したり、多量に（コップ3杯じ(上)飲むと、体調を損なラことび 
ありまず。 

必ず守る 


V 


ノ 




















































♦アルカ u イオン水び飛び散るときは、止水检を絞ってください。（水圧び高いため） 

適正な性能を得るため、コップ1杯(約200 mL ) の水をつぐのに、約3〜日砂かかる程度に 
調整して<ださい。（ろ過流量、約 2.2 L / 分〜約4 L / 分） 





* 水圧の変化で流量び減少(約 1.0 L / 分未満)ずると、水信号ランプび緑色に点滅し、アルカリ 
イオン水は生成でさません。さらに、流量び約 0.8 L / 分未満の状態び約]分続くと水び止ま 
りまず。（安定した動作のためには、約 1.2 L / 分];«(上の流量び必要です。） 


•カート U ッジびまだ新しい状態で、止水栓を全開にして使用してを、コップ1杯の水をつぐ 
のに6秒切上かかる場合は、水圧びほい （1 00 kPa 未満)ため、力ート U ッジ交換ランプ 
(ホ色)び点滅することびあります。 


• 止水栓を絞りすざると、水信号ランプ(緑色)び点滅のままで点打しないことびありまず。 
そのままお使いになると、カート U ツジ交換ランプ(赤色)び点滅したり、吐水□から出て 
いる水び止まることびあります。 


ほ 

ラ 


アルカリの pH (水素イオン濃度)を調整するには 


「弱」伸」「強」 


弱'補日"お 



夕み IJ 



お好みの強度になるまで 

、乃民) J を押ず 

• 阮化!] を押すごとにブヴーび r ピッ」と鳴り、 
pH び「謂」一伸」一「勘の順に 

変わります。 

j ^強」から^弱」に戻るときは、 ブヴー び^ 

U ピッ.ピッ」と鳴りまず。 j 

* pH は、「謂」「中」「勘の順に pHO . 已程度 
高くなります。 

それぞれの用途については、8ページを 
ご参照 < ださい。 
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弱酸性水をほう (飲用しないで < ださい) 


1 1 イ 




增ご!フノ 3 


止水/通水 


弱□日□強 


乃しカリ 


浄水 


r フヴ-切 


し弱酸を 


水質表示ランプ 
(ホ色） 


2 


悟福を J を巧す 

(「ピッ」とブヴーび鳴る） 

• 水質表示ランプびホ色に点灯しまず。 


止水/通水を巧ず 


• ブヴーび鳴り続けます。 

(まちびって飲用しないよラにするため) 

♦水信号ランプび赤色に点滅します。 
(約]〜1已砂間） 



3 


水信号ランプが点！打してか！5 

使う 


• 排水□から水び出ているか、確認してくだ 
さし、。 


使用後は、 


4 


•吐水□と排水□か5、本体内の弱酸性水を 
約已秒間排水したあと水が止まります。 

[水信号ランプ(赤色)び点滅] 

この間、操作パネルのずべてのスイッチは、 
押してを機能しません。 


• ' 

止水/通か を巧し、かを止める 


•水を止めると、「ミき水」に戻ります。 

〔アルカ U 優先モード （ 1已ページ参照）に 
設定すると、「弱酸性」を使用する前に選択 
していた「アルカ U 弱〜強」に戻ります。〕 



•謂酸性水び飛び散るとさは、止水栓を絞ってください。（水圧び高いため） 

(1] ページ参照） 

* 水圧の変化で流量び減少(約 1.0 L / 分未満)すると、水信号ランプび赤色に点滅し、弱酸性水 
は生成でさません。さらに、流量び約 0.8 L / 分未満の状態び約1分続くと水び止まり、「浄水」 
に戻ります。 

(安定した動作のためには、約 1.2 L / 分政上の流量び必要です。） 
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弱酸性 ブザーについて _ 

「弱酸性」を使用しているとさは、まちびって飲用しないよラに、警告ブヴーび鳴り続けまず。 



I ブヴーを止めることをでさます C 


操作のしかた 


お知5せ 


ブザーを一時的に 
止めるには 

ブヴーび鳴っているとさに 
i 弱酸性) を巧ず 

再度、弱酸性水を使用ずるとさは、 
ブヴーび鳴りまず。 

ブザーが鳴！5ない 
よラにずるには 

水を止めた状態で 

[ iiitt ) をブヴーび「ピー」と鳴るまで巧ず(約3秒間） 

弱酸性水を使用してち、ブヴーは 
鳴りません。 

再びブザーが鳴る 
よラにするには 

水を止めた状態で 

1弱画性 J をブヴーび「ピッ.ピッ-ピッ.ピッ」と 
鳴るまで巧ず(約3秒間） 



ほ 

ラ 
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を水をほ 5 


ブザーび「ピッ.ピッ.ピッ」と3回鳴ってか5 

3使ぅ 

• 水信号ランプび緑色に点灯します。 

•排出□から出ていた水び止まります。 

使用後は、 

f > 

4止水/通水 を巧し、水を止める 

•通水してすぐ(約]秒間）は、水を止めること 
びでさません。 

(配管に急激な圧力びかかるのを防ぐため） 


m 

I ぶ : 

1おしらせ 


き水か飛ひ散るときは、止水栓を絞ってください。（水圧か局いため） 

(1 1ページ参照） 

>水圧の変化で流量び減少(約 1.0 L/ 分未満)ずると、水信号ランプび緑色に点滅し、 
さらに、流量び約 0.8 L/ 分未満の状態び約]分続くと水び止まります。 

(安定した動作のためには、約 1.2 L/ 分];I上の流量び必要でず。） 


I I 



吐水 □ 

ミき水び出まず。 


水信号ランプ 
(緑色） 


水質表示ランプ 
(緑色） 


1 G 為0を巧す 


(「ピッ」とブヴーび鳴る） 

• 水質表示ランプび緑色に点灯しまず。 



を巧ず 


• 水信号ランプび緑色に点滅します。 

(約1〜]已秒間、この間の水は飲用しないで 
ください。） 

•1 2時間政上使用しなかつた場合、「ピッピッ 
ピッピッピッ•’’」とブヴーび約3秒間鳴り、 

水信号ランプび約] 8〜35砂間(赤色に約 
10砂間、緑色に約8〜25砂間)点滅後、 

点灯します。〔洗浄運転 （ 1已ページ参照)〕 

水信号ランプ点滅中は、吐水□から出る水は 
飲まないでください。 

•水信号ランプ点滅中は、内部のたまり水を 
出すために、吐水□と排水□から水び出ます。 
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ルカリ優先モードについて 


アルカ U 優先モードに設定すると、「浄水」•「弱酸性」を使ってから水を止めたとさ、水質び自動的に、 
前回選択していた「アルカ1」謂〜強」に戻りまず。 


アルカリ優巧モードに設定ずる 

•水を止めた状態で、プザーび r ピッピッピッピッ」と鳴るまで 

〔i 品 1を巧し続ける (約 3 砂間） 


設定を解除ずる _ 

• 水を止めた状態で、ブザーが「ピー」と鳴るまで 

h 品 1 を巧し続ける (約3秒間） 

• まちびって f 乃品リ1 を] 0砂政上巧すと、別売品の「本体洗浄用カート U ッジ」用のモードに 
絲せ なります。（「謂酸性」の水質表示ランプび点滅、通水時に水信号ランプび赤色に点滅） 

元に戻すには、水を止めた状態で、ブヴーび「ピー」と鳴るまで再度ら圖 yj を巧し続けてくだ 
さい。（約3砂間） 


奇曼□□□弓重 

.乃民)リ. 
ミ品: 

こフ ザ-切 ■ 

性 


洗を運巧について 


本器は、次のよラな場合に本体内部を 自動洗を しまず。 


アルカリイオン水または 
弱酸性水を10回使用ごとに 


アルカリイオン水または 
弱酸性水の総通水量が 
約10リツトルごとに 


/ 

1巨0時間経過ずるごとに 

^____ _ _ 


12時間] U 上使用しなかつ 
たとを 


弱酸性水を使用したあと 


水を止めると 
約2分後に 


アルカリイオン水 
またはを水を 
通水すると 


止水/通水 
スイッチを 
押すと 





ほ 

ラ 


]已 













































カート IJ ツジを交換ずる 


■ 交換時期について 

•力ートリッジ交換ランプが点口しなくても、約1年で力ートリッジを交換してください。 
(カートリッジの除去能力の低下び考えられます。） 

•通水量および通電時間の積算と、流量の検知により、カートリッジ交換時期の目まを、 
力ートリッジ寿命ランプ-力ートリッジ交換ランプでお知5せしまず。 

カート I 」 ツジ交換ランプび点打したら カート U ツジを交換してください。 


ir r I を 翻 !- 

力こ陌巧を摄酷 

1リセット (3 秒巧し) I 


力ートリツジ寿命ランプ（緑色.黄色) 


ランプの状態 

通水量/通電時間 

緑色点打 

通水量日 000U ットル未満または通電時間日力月未満 

黄色点打 

通水量日000 U ットル LU 上、]] 850 U ットル未満 
または 

通電時間6力月じ(上、1年未満 


力ートリツジ交換ランプ（ホ色) 


点滅 


点な 

下記の場合に点滅します。 

•通水量び]] 850リツトル LU 上、 
12 000リツトル未満のとき 

•通電時間び]年政上のとさ 

•カート U ツジの目詰まりなどで 
流量び減少したとさ 

交換時期が近づいていまず。 

► 

通水量び] 2 000リツトルに 
なりました。 

交換してください。 

※点な中は、アルカ U イオン水、 
弱酸性水は生成でさません。 

^ J 



•力ートリツジ交換ランプび点なし、緑色と黄色の力ートリツジ寿命ランプび点滅している場合は、 
目詰まりによる力ートリツジ寿命をお知5せしていまず。 に9ページ参照） 

•カート U ツジ寿命ランプ(緑色または黄色)び点灯していてち、カート U ツジの目詰まりなどで流量び 
減少した場合は、カート U ツジ交換ランプ(赤色)び点滅しまず。 （29 ページ参照） 

• 水信号ランプび点滅のままで点好しないとさは、流量び減少していまず。止水をを開いてをなお点打 
しない場合は、カート U ツジを交換してください。 （28 ページ参照） 


16 





















•カートリツジで除去できる物質は巧のとおりです。 


品番 

除去でさる 物質 

交換目ま 

力ートリ ッジ寿命 

TK 巨6000 C] 

遊離残留塩素■濁り-総卜 U 八□メタン- 

ク □□ホルム. ブ□モジク□□メタン- 

ジブ□モク□□メタン- 

ブ□モホルム•テトラク□□エチレン- 

卜|」ク□□エチレン • 

],1,1-卜|」ク[11[1|エタン- 

CAT 濃薬) • 2-M 旧(ヵビ臭）•溶解性鉛 

約]年 

(1 曰30 L 使用の場合） 

12 000L 


》交換時期は、次の場合大幅に短くなることがあります。 

•使巧水量び多いとさ ■配管び古くて、ホ水(鉄サビなど)び出るとさ 

• 短期間に多くの水中の微粒子(濁りや目に見えない目詰まりしやずい成分など)び除去されたとさ 
• 水圧び低いところ（ビ j レの最上階など）でご使用の場合 


■ カートリッジ交換ランプび点なしなくてを、次のような場合は交換をしてください。 

•においや、いやな味がするとを （カート U ツジの除去能力の低下） 



•カート I 」ッジは、お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してくだ 
さい。 （23 ページ「別売品」参照） 

•カート U ッジび新しいとき（約1週間）は、イオン水の pH びやや高くなることびありまずび、異常では 
ありません。 







カート IJ ツジを交換ずる 


■ 交換のしかた(電源プラグは巧かずに、交換してください。) 



水び止まっているか確認してか5 

1 カバーを はずず 


カートリッジ 



2カートリッジを取り出ず 

•カートリッジをはずすとさに、本体を倒さ 
ないでください。また、はずした状態で、 
本体を倒したり、をさまにしたりしないで 
<ださい。 

(機器内部に水び入り、故障の原因） 

•カートリッジから水び落ちますのでミ主意して 
<ださい。 

•必ず受け皿と一緒に取り出してください。 


新しいカートリッジ 



新しい力ートリッジ(受け皿付)を 

3取り付ける 

• 受け皿び付いているか確認して < ださい。 
•上下ち向をまちびえないよラにミ主意して<だ 
さい。 

•取り付けたあと、カート U ツジを押し上げ 
て < ださい。 


力ートリツジ寿命ランプ 

• 緑色の点灯を確認ずる 



力-トリツジ交換目ま 
1 U セット (3 狮し )1 


_ブザーび r ピー」と鳴るまで 

4 (リセット 圆し) を巧す（約 3 秒間） 

•カートリツジ寿命ランプの緑色び点灯して 
いるか、確認してください。 
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6 カバーを 取り付ける 

•カバーのつめび確実に入っていることを 
確認してください。 


m 


•カートリ ッジ交換時には、電源プラグを巧かないで<ださい。 

(カート U ッジ寿命び U セットされません。） 

•力ートリッジ交換時は、水び止まっているか確認してください。力ートリッジをはずした 

：!犬態で通水しないでください。 （水漏れの原因になることびありまず。） 

•力ートリッジを交換しても流量が回復しない場合は、止水をのフィルター付パッキンの目詰 
まりび考え5れます。販売店にご相談ください。 

•使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。 

(カート U ッジケースの材質は A 日 S 樹脂でず。ろ材の種類は33ページ「仕様」を参照して 
ください。） 

•力ートリッジ内の空気が巧けていないと、止水/通水スイッチを巧して水を止めて6、吐水 
□および排水□か！5ポタポタと水が落ちやすくなります。交換後は、浄水を約10リットル 
(約已分間)流して空気を巧いてください。 

•力ートリッジ交換ランプ(赤色)び点滅または点!口する前に力ートリッジを交換する場合も、 
必ず手順4で、ブザーが r ピー」と鳴るまでリセットスイッチを巧し続けてください。 

(約3秒間） 


が跡 I を押し、約10リツトル(約已分間） 

5ミき水を流す 

•通水して約20〜30砂間は、水信号ランプ 
び緑色に点滅します。 

• 通水中、カート U ツジ取付部か b 水漏れび 
ないか確認してください。 


こんなとをには 
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カルシウムを添加ずる (指定の pH び得 5 れないとを) 


pH を測定し （9 ぺージ参照)、「かの目安」の範囲内に入らない場合は、グ U セ □ U ン酸カルシウム 
製剤（カルシウム）を添加してください。範囲内に入っていれば、添加ずる必要はありません。 

※カルシウムの摂取を目的としたものではありません。 


■添加のしかた（機器內部び不衛生にな5ないよう、清潔な手で添加してください。) 


1水が止まっているか確認する 



キャップを左に回し、 

2カルシウム添加筒を取り出ず 


添加筒か！5キャップをはずし、 

3添加筒とキャップの内側を 

水で洗う (水を振り切る） 

•補充の際に、添加筒内やキャップの内側にカルシウムび 
残っている場合は、水をかけなびら、はしなどを使って 
されいに取り除いて<ださい。 

(残っているちのは、カルシウムび流出した後の残留物です。) 
•添加筒の網を破らないよラにミ主意してください。 

•キャップはミ先剤-アルコールなどで洗わないでください。 

(まわりにくくなりまず。） 


カルシウム 


^属品(消耗品） 

カルシウムー 

i 

〇 

グリセ□リン酸 
カルシウム製剤 （1 袋） 

添加筒 

1 





_カルシウム1袋 旧旨) を 

4カルシウム添加筒に入れる 

•袋は八サミで切ってください。 

•カルシウムびこぼれないよラに、ゆっくり入れてください。 

•カルシウムを、本体に直接入れないでください。 

(故障の原因にな0まず。） 



添加筒にキャップを付け、 

5本体に取り付ける 

(キャップを締めずに通水ずると、水びあふれます。) 
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A 注意 


■ 指定のグリセ□リン酸カルシウム製剤 
1；!がのものは入れない 


0 


体調を損なラことびありまず。 

禁止 

>付属品または別売品 ( P - A 已] 01 ) をお使いください。 


■ カルシウム添加筒やキャップの巧ミき- 
乾燥には己0で1；!上の温かや食器洗い 
乾燥機などを使用しない 


0 

禁止 


変形や水漏れの原因になりまず。 


m 

[ぶ: 

I おしらせ 


•長期間（目安：]0曰じ(上)使巧しないときは、残っているカルシウムはきれいに取り除いてください。 

•カルシウム添加筒の巧れやにおいび気になる場合は、別売品の r 通水路洗を剤」で洗をしてください。 
定期的に洗をされると、より効果的でず。 に3ページ「別売品」参照） 

•カルシウム添加筒のキヤップびまわ0に<<なったとさは、別売品の r グ U ス」をパッキンに塗って 
ください。 （23 ページ「別売品」参照） 

•グリセ DU ン酸カルシウム製剤（カルシウム）は、アルカ U イオン水、弱酸性水、ミき水のずべてに添加 
されます。 

•専用のグ U セロリン酸カルシウム製剤は、お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱って 
いる販売店で購入してください。 （23 ページ「別売品」参照） 

《別売品のグ U セ □ U ン酸カルシウム製剤は、本体付属品と包装形態び異なりまず。 


停電•断水したとまには 


停電時 

♦使用中に停電したときは、水は止まりまず。 

(通水でさません。） 

•通電後は、通常通りに使用してを問題ありません。 
循電勸がミき水」に自動的に戻りまず。） 


断水時 

•使用でさません。 

• 使用中に断水または断水により流量び減少した 
とさは、約1分後に電磁弁(アルカ U 本体に内蔵） 
び自動的に閉まりまず。 

• 断水び解除されたとさは、アルカリ用水栓 LU 外の 
水をから水道水(原水)を流し、配管内の空気や 
濁0を流し出して<ださい。その後は通常通0 
に使用してち問題ありません。 

(空気や濁0を本器に通ずと、カートリッジの 
寿命び大幅に短くなる原因になりまず。） 


こんなとをには 
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お手入れ 


アルカ U 本体-アルカ U 用水栓は、柔らかい巧に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。 


アルカリ本体 



アルカリ用水栓 


吐水 □ 



•吐水□や排水□の巧れは、 
綿棒などで取り除いてくだ 
さい。 


カルシウム添加筒•キャップ 


キャップ 


パッキン 



カルシウム 
添加筒 

I _ to ) 

個 

H 


•添加筒とキャップの内側を水で洗った後、十分水を振り切ってください。添加筒内にカルシ 
ウムび残っている場合は、されいに取り除いてください。 （20 ページ参照） 

* 添加筒の巧れや、においび気になる場合は、別売品の「通水路洗ミき剤」で洗ミきしてください。 

定期的に洗ミきされると、より効果的でず。 （23 ページ「別売品」参照） 

•キャップのパッキン部分は、洗わないでください。（まわ0にく <な0まず。） 

•キヤップびまわりにくくなったとさは、別売品の r グ U ス」をパッキンに塗ってください。 
(23 ぺージ側売品」参勵 


本体通水路 


•通水路を衛生的に保つため、1年に1回程度、別売品の r 通水路洗ミき剤」による洗ミきをおずずめしまず。 
(23 ページ「別売品」参照） 

•水質の硬度び高い地域で使用ずるとさは、]年に]回程度、別売品の「本体洗ミき用カート U ツジ 
(カルシウム除去専用)」で洗ミきしてください。 （23 ページ「別売品」参照） 


A 迂后、 


■ お手入れに己0で 1 U 上の温水や食器 
洗い乾燥機などを使用しない 


■アルカリ本体に水をかけたり、巧った 
りしない 


1 変形や水漏れの原因になりまず。 

禁止 



水めれ禁止 


漏電-感電の原因になることび 
ありまず。 


ノ 



•金属製のブラシなどは使わないでください。（さずの原因） 

•ミ先剤-クレンザー-シンナー-ベンジン-アルコール-归油などを使わないでください。 
まちがって使用したときは、ずぐ水ぶきをして、表面の洗剤などを取り除いてください。 

(メツキ部のさず、メツキのはびれ、樹脂の割れ•変色•変形の原因） 

※クレンヴー類を使用ずると、吐水管などの動さび悪くなり、故障の原因になることびありまず。 
また、塩素系の洗剤を使巧ずると、メッキ部び腐食ずる原因になることびありまず。 
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^ 一 受け皿付 


カートリツジ品ま 

TKB 6000 C 1 

帛望ル売価格 

14，：385円（滿込） 

ミき 

水 

能 

力 

遊離残留塩素 

12 000 L 

獨り 

12 000 L 

総トリ八□メタン 

12 000 L 

ク□□ホルム 

12 000 L 

ブ□モジク□□メタン 

12 000 L 

ジブ□モク□□メタン 

12 000 L 

ブ□モホルム 

12 000 L 

テトラク□□エチレン 

12 000 L 

卜 U ク□□エチレン 

12 000 L 

1，1，1-卜 U ク□□エタン 

12 000 L 

CAT (農薬） 

12 000 L 

2 -MIB (カビ臭） 

12 000 L 

溶解性銳 

12 000 L 

交換の目まく※） 

約 1 年 


曰30 L 使用した場合 


ク 

1 袋：已 g 入12本 

品 ま： P - A 5101 

希望ル売価格： 3夕90円（税込） 

•指定の pH び得られないときに添加しまず。 

《 下記は サービスルート 扱いでず。 

pH 試験液（消耗品） ★ 

品 ま： TK 805003 

希望小売価格： 630円（税込） 


本体洗を用カートリッジ（消耗品） ★ 

(カルシウム除去専用） 

品 ま： PRA - B 8620 S 
希望ル売価格： 2,100円（税込） 


通水路洗を剤（消耗品） 

品 ま： TKB 6000 X 7207 
希望ル売価格： 2,100円（税込） 

•添加筒の巧れやにおいび気になるときに使います。 


グリス（消耗品） 

品 ま： TK 740 0 W 8907 N 

希望ル売価格：1,050円（税込） 

• カルシウム添加筒のキヤップびまわりにくくなった 
とさにパッキンに塗ります。 



別 TB 品 


お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入して<ださい。 

(価格は 20]] 年4月現在のをのでず。) 


交換用ろ材(カートリツジ）（消耗品） ★ 


グリセ□リン酸カルシウム製剤（消耗品） 


こんなとをには 
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Q & A に質刷こお答えします) 


よくあるご質問 


初めてアルカリイオン水を使うのでずが、 
W どラした5いいでしよラか？ 

0 


りりネリめて数む方は、「アルカリ弱(数み始め)」か5 
W ご使用ください。 

か量（コップ 1 〜 2 杯)ずつを 2 週間程度使用し、 

カートリッジを交換したいのですび、どの 
カートリッジが使用でさるのですか？ 



也力ートリッ ジ品番 TKB 6000 C 1び使用できまず。 

心 （17 ぺージ参照） 


0 


薬を服用しているのですが、アルカリイオ 
ン水を飲んでを大丈夫でしようか？ 


^薬を服用ずる場合は、 r を水」をお使いくださし、。 

^薬服用];<(外の飲用、調理にはアルカ U イオン水 
をご使用いただけまず。 


アルカ U イオン水に慣れてから、「アルカ U 中 
傲み慣れ)」または r アルカ U 強（日常飲用)」で 
ご使用ください。巧めから r アルカ U 強（日常飲 
用)」で飲むと、体調を損なラことびありまず。 


© 


アルカリイオン水使用中に、排水□か5 
出る酸性水の pH は、どの程度でずか？ 


^下表をご参照ください。 

け pH は、水質•流量により異なります。 


@アルカリイオン水は、どのくらい曰持ち 
W するのでずか？ 



常温では24時間 lU 内にお使いください。 

アルカ U イオン水の場合、水道水の中の塩素(殺 
菌剤)び除去されており、一般細菌び増えやずく 
なっていまず。冷蔵庫で保をずる場合でを、清潔 
な密閉容器に入れて2曰 LU 内にお使いください。 
※弱酸性水の場合ち2曰 LU 内にお使いください。 


水質 

が水□か5出る 
酸性水の pH 

用途 

アルカ U 強 

2.8-3.5 

ためて 

アルカ U 中 

3.0-4.5 

洗い物や 

アルカ U 弱 

4.日〜 6.0 

お風呂などに 


© 


長期間（目ち：約1週間 LU 上)使用しないとき 
は、どラするのでずか？ 


@1アルカリイオン水は、かにしても使えるの 

ですか？ 


使えまず。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じよラに 
お使いください。自動製氷機能付きの冷蔵庫で 
タンクにくみ置きずる場合は、2日じ(内で交換 
して < ださい。 


0 

W グリセ□リン酸カルシウム製剤は、食品添加物と 
^して認め5れているもので、飲んでも問題ありま 
せん。 


グリセ□リン酸カルシウム製剤とは、どう 
いラちのでずか？ 


•力ートリッジは本体か5取りはずしてビニール 
^袋に入れ、空気を抜いて□を閉じてか5を蔵庫 
に保管してください。 

•カルシウム添加筒に巧っているカルシウムを取 
り除いてください。 

•電源プラグを巧いてください。 

•再使用ずるときは、カート U ッジを取り付けた 
後、電源プラグを差し込み、約3分間通水し水 
漏れびないか、また動作に異常びないかを確認 
して < ださい。 

1力月じ(上使用しない場合は、カート U ッジ内 
の水び変質ずることびありまずので、カート 
U ッジの交換をおずずめしまず。また、におい 
やいやな味びずるとさは、別売品の r 通水路洗 
ミき剤」 （23 ページ参照)で洗ミきしてください。 


0 


グリセ□リン酸カルシウム製剤は、必ず 
添加しないといけないのでしよラか？ 


fT ) pH を測定してくださし、。 （9 ぺージ参照） 

^ pH び 「 pH ①目安」①範囲内に入っていれば、添加 
ずる必要はありません。 

範囲内に入らない場合は、グ U セ nu ン酸カルシ 


ウム製剤を添加してください。 pH び 0. 1〜 0.3 
程度上びりまず。なお、これはカルシウムの摂取 


を目的としたをのではありません。 


© 

使用できない場合びありまず。 

W 地域-水質によっては、指定の pH び得られない 
ことびありまず。特に地下水を水源とした地域 
では、設置前に pH び得られるかを確認ずるため、 
酸度測定試薬による酸度の測定を販売店にご相談 
<ださい。 


地下水は使用できないのですか？ 
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© 


醫臓に持病があるのですび、アルカリイオ 
ン水を飲んでを大丈夫でしようか？ 


^アルカリイオン水を軟用ずる前に、医師にご柏談 
^ くださぃ。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム•ナト U ウム•力 U 
ウムなどのミネラル分び、水道水より増えてい 
ること 

• pH 日.已程度のアルカ U 性であること 


0電解槽寿命8已〇時間とは？ 


© 


本器の電解槽で電気分解びでさる累計時間でず。 

1曰平均30 L 使用(流量 3.2 L / 分で通水）した 
場合、約10年ホ目当になりまず。 

電解檀に通電ずることで電極板び消耗しまず。 
水質表示ランプびずべて点滅し、ブヴーび「ピー」 
と已回鳴ったら電解槽の寿命でず。 

販売店にごホ目談< ださい。 

乳幼巧には、どのような水を飲ませた!5 
いいのでずか？ 


^乳幼剧こは r 浄水 J の軟用をおずずめしまず。 

^乳幼おは、成人にくらべ胃腸の発達び未熟なため、 
離乳食に合わせて、「アルカ U 弱(飲み始め)」から 
徐々にならしてください。 


© 


間違えて酸性水を飲んでしまつたのですび、 
大丈夫でしよラか？ 


A ) 少量ロップ1杯程度)な5、む配ありません。 

' ^ただし、継続的な飲用はしないでください。 


© 


また、誤って多量に飲んで体調び悪くなったとさ 
は、医師にご相談ください。 

やかんやジャーポットなどの容器に白い粉 
びつさますが何ですか？ 

水中のカルシウムび出てきたものでず。 

飲んでを問題ありませんび、気になる場合は容器 
を洗ってください。洗ってち容器の白い粉びとれ 
ない場合は、薬店でクエン酸をお巧めいたださ、 

] U ットルの水に已〇吕の割合で溶かし、2〜3曰 
つけたあと洗い流して<ださい。 


© 


電気代はどれ< 5いかかるのですか？ 


fK ) 1力月あたり、約吕4円でず。 

^ ] 曰 ] 已分使用、電気料金22円 / kWh で算出 

0飽(溶解性鈴)は除去でをないのでずか？ 
fA ) 除去でさまず。 


© 


吐水□と排水□か5は、全流量に対して、 
それぞれどれくらいの割合で水び出ている 
のですか？ 

下記の割合になりまずが、測りかたにま意して< 
ださい。 

吐水口から出る水：約日2 % 

排水口から出る水：約8 % 

水び各々出ている状態で、同じ容器に同じ時間 
だけ受けて比べて < ださい。 

•出始めは、排水口からの水び若干をくなりまず。 
•止水後は、本体内の水び抜けるため、排水口側 
に多めの水びたまりまず。 

• 流量び少ない場合は、排水口か日の水び若干多 
くなりまず。 


©I 


カルシウムの補充周期は？ 


© 


水質 • 水温 • 使用を件などによって異なりまずが、 
目をとして約7日間 （1 日30リットル使用した 
場合)でず。 

連続通水した場合などは、カルシウムの溶けかた 
び早くなることびありまず。また、使用水量び少 
なく、カルシウムび残っている場合は、 ] 力月政 
内に取り除き、よく洗ってから新しいカルシウム 
を入れて < ださい。 

交換目まより早くカートリッジ交換ランプ 
び点なしましたび、どうしてでしようか？ 


'A ) 力ートリツジ交換ランプは、通水量や通水圧力び 
^ ^低下した場合にも点幻しまず。 （ 1巨ぺージ参照） 

水圧低下による通水量不足や、ホースに折れや 
つぶれびないか確認してください。また、水質に 
よっては早期に目詰まりずることびありまずの 
で、その時はカート U ツジを交換してください。 


© 


© 


使用しないとをを電源は入れておくのです 
か？ 

使用しないときでも電源は入れたままにしてくだ 
さい。 

洗ミき運転をずるためでず。また、電源を入れてい 
ないと、通水量および通電時間び積算されないた 
め、カート U ッジ寿命び正し < 表示されません。 
《待機時の消費電力は約 0.6 W でず 

使い始めにく 5ベて pH が上びりにくく 
なつたのでずが、どラしてでしよラか？ 


^ 本体内にカルシウム分び付着し、電解能力び低下 
ヴ したためでず。 

別売品の「本体洗ミき用カート1」ツジ」 （23 ページ 
参照)での洗ミきをおずずめしまず。 


こんなとをには 
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Q & A (ご質問にお答えします) 


0 


使い始めにくらべてカルシウムび;’客けにくく 
なつたのでずび、どラしてでしよラか？ 


原因として、カルシウム付着による通水路の詰ま 
W りび考えられまず。 

販売店にご相談 < ださい。 


@1総トリ八□メタンとは、どういうものでず 
W か？ 


fA ) ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、ジブ□モ 
ク□□メタン、ブ□モホルムの4種類の化合物の 
総称でず。 


0 

吕-メチルイソボルネオールの略称で、水道水の 
W カビ臭原因物質のひとつでず。 


@ CAT とは、どラいラちのですか？ 

成2-ク□□-4,6-ビス（王チルアミノ）- S - トリア 
たジジンの別名で、農薬の一種でず。 


2- M 旧とは、どういうものでずか？ 


¢>1アルカリイオン水には、カルシウムび 
どれく5い入つているのですか？ 


水中のカルシウムイオンは原水にく 5ベて電気分 
とソ解により20 0/〇〜30 %増加しまず。また、グリ 
セロリン酸カルシウム製剤を添加した場合、水び 
電気分解されやずくなり、さ5に約10 %カルシ 
ウムイオンが増加しまず。 


© 


お料理やご飯の巧き水に、お茶やコーヒーにと、 
W 一般の水と同じようにお使いいただけまず。 

巧ぺージ参照） 


アルカリイオン水は、そのまま飲用ずる 
L リタ'!•には使えないのですか？ 


© 


アルカリイオン水をコップにをぐと白い泡 
がつをました。これは何ですか？ 


( 7 ^ 本体内の空気び混入したものか、電気分解のとき 
W に発生した泡(水素ガス）でず。「アルカリ強」- 
r 弱酸性」のとき、または設置後、カートリッジ 
交換後にをく発生ずることびありまず。そのまま 
お使いいただいて問題ありません。 

※弱酸性水の場合、発生ずる泡は酸素ガスでず。 


0 


弱酸性水びにおラのですび、どラして 
でしよラか？（プールのよラなにおい) 


W 弱酸性水に次亜塩素酸びをく含まれているためで 
W ず。そのままお使いいただいて問題ありません。 

電気分解により、水中の塩素イオンび弱酸性水に 
集ま D 次亜短素酸び発生しまず。 


0本器の近くにラジオを置くと雑音び入る？ 

W 本器の近くでは、ラジオに雑音が入ることびあり 
W まず。ラジオを本器か5離してください。 


© 


アルカリイオン水が光って見えますが 
何ですか？ 

》ミき水の場合を、同じ現象び現れることび 
あります。 


fK ) 水にミ容けている成分(まとしてミネラル分)び、 
析出したちのでず。 

飲んでち問題はありませんび気になる場合は、 
pH (水素イオン濃度）を低くしてお使いください。 
またカート U ツジの機能び低下した場合ち同様の 
現象び現れまずので、その場合は新しいカート 
リッジと交換してください。 


0 

fA ) 軟用を中止し医師にご柏談ください。 

^ご相談の際は、下記2点をお伝え< ださい。 

•カルシウム-マグネシウム•ナト U ウム■力 U 
ウムなどのミネラル分び、水道水より増えてい 
ること 

• pH 8〜日槪み始め)程度のアルカ U 性である 
こと 


アルカリイオン水を飲みはじめた5下搁や 
発疼になつた？ 


© 

W 水に含まれているミネラル分でず。 

W 水を凍らせたとさに、三ネラル分び氷の表面に 
固まったをので、飲んでを問題ありません。 


アルカリイオン水で作ったかが溶けた水に、 
白いちのび浮をまずび何でずか？ 


© 


アルカリイオン水で炊飯ずると、ごはんび 
ベたつをまずび、どラした5いいでずか？ 


り。7火加減や、お米、炊飯器の種類によっては、ベた 
W ついたり黄色になったりずることびありまず。 
アルカリイオン水の pH (7 j < 素イオン濃度)を低く 
ずるか、 r ミき水 J をお使いください。 
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用原水 (7 j < 道水)の性質別の使用上のポイントは？ 

下表を参考にしてください。 

^ただし、炭酸を多く含んだ水では、生成したアルカ U イオン水び炭酸の影響を受け、アルカ U 性をおさない 
場合びありまず。この場合アルカ U イオン水を沸騰させると炭酸び抜け、本来のアルカ U 性をおしまず。 
また硬度’ X ’の高い水の場合は白く濁ることびありまず。 

•特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカ U 性になりにくいため、止水栓を絞ってお使いください。 



お辺や島 

温泉地 

炭酸ををく含んだ水 
娜下水） 

硬度の高い水 

硬度のおい水 

原水の性質 

塩水び混入して 
いる場合げある 

イオウ分び含ま 
れており、酸性 
傾向 

炭酸ガスびミ畳入して 
おり、酸性傾向 
三ネラル分び多く 
電気び流れやずい 

S ネラル分び 
多<電気び流れ 
やずい 

S ネラル分び 
少な<電気び 
流れに < い 

電気分解された 
アルカリイオン水 
の性質は？ 

アルカリ性に 
な 0 やずい 

硫酸イオンの働 
さでアルカリイ 
オン水び中性傾 
向に 

炭酸ガスによって 
アルカ U イオン水び 
中性傾向に 

アルカリ性に 
な 0 やずい 

アルカリ性に 
なりにくい 

アルカリイオン水 
ご使用上の 
ポイント 

弱めのアルカ U 
を使ラ 

強めのアルカ U 
を使ラ 

止水をを絞 0、 

通水量を少なめ 
にずる 

強めのアルカ U を 
使ラ 

止水をを絞り、 

通水量を少なめにず 
る 

弱めのアルカ U 
を使ラ 

強めのアルカ U 
を使ラ 

止水をを絞り、 

通水量をかなめ 
にずる 


※硬度：水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、硬度の高い水•低い水になりまず。 


こんなとをには 
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故障かな？とおつたとをには 


万一故障かなと思われることびありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。 

なお、異常のとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡して<ださい。 


■ 操作-表示部について 


操作パネル- 

止水/通水スイッチ 


水質切替スイッチ 


力-トリ ツジ 寿命ランプ' 


-し胁纖 


お机 idl 強 

-島® 


I 淨化 

玉フザ-切- 


- I 弱離 J 

一: 【り 泛沟 1— 
力-トリッシ及贿安 
I リをリト— 


水信号ランプ 

pH 調節ランプ 

'水質表示ランプ 

力ートリツジ交換ランプ 
U セツトスイツチ 


点滅のままで点!打し 
ない、または使用中 
に点滅ずる 


使用中に消!打し、 
水が止まる 


赤色な緑色交互に 
点滅し、水び出ない 
(スイッチ操作げでをない) 


•1 巨0時間揺過するごとに、または12時間に(上使用しなかった 
場合は、自動的に洗を運転をしまず。 

(水信号ランプびホ色に点滅し、ブヴーび鳴る） 

与約] 8〜3已秒間通水してください。 

•設置直後またはカート U ツジ交換直後は、通水ずると、水信号 
ランプび約20〜30秒間点滅後に点灯しまず。 
(「アルカリ」「ミき水」時：緑色、「弱酸性」時：赤色） 

与ミき水を約 ] 0 U ツトル(約已分間)通水してください。 

(カート I 」ツジ内の空気を抜くため） 

• 「本体洗ミき用カート U ツジ」用のモードになっているのでは？ 

( 「弱酸性」の水質表示ランプび点滅、通水時に水信号ランプび 
赤色に占滅） 

づ水を止めた状態で、「アルカ U 」 の水質切替スイツチをブヴー 
び r ピー」と鳴るまで巧し続けてください。（約3砂間） 

•流量び不足していませんか？（約1 .2 L / 分 j ツ上必要） 

づ止水栓を開けてください。 

•カート U ツジ交換ランプ(赤色)び点灯していませんか？ 

^カート1」ツジを交換してください。 





11 


1己、18 
19 


•約30分 （ r アルカ U 強」 • 「弱酸性」の場合は約1已分似上 
連続して使用したのでは？ 

また、水質-環境によっては、機器保護のため、自動的に水 
び止まりまず。（ブヴーび r ピーピーピー」と鳴る） 

^約3分間待って、再度止水/通水スイッチを巧し、使用して 
<ださい。 

♦水圧の変化で流量び減ったためでず。（約 1.2 L / 分 LU 上必要） 
^再度水質を選んで、使用してください。 



11、1吕 
14 


>本体内で水漏れび発生していまず。 

^電源プラグを抜き、止水をを閉めてから販売店に修理を 
依頼してください。 



原因と対応いただく内容 


水信号ランプ 
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r を水」「弱酸性」 
使用後、ランプが 
r アルカリ弱〜強」 
に変わる 


r アルカリ」または 
r 弱酸性」使用中、 
r アルカリ」と 
r 弱酸性」のランプが 
点滅、じき水」の 
ランプが点：打し、 
水び止まる 
(スイツチ操作が 
でさない） 


力-トリツジを 
交換してを、緑色の 
ランプが点:打しない 


力ートリッジ寿命 
ランプ(緑色または 
黄色)が点 I 灯してい 
るのに、ランプ 
(ホ色)が点滅する 


1年たたないうちに 
ランプ(ホ色)び 
点灯する 



r アルカリ」「弱酸性」 
使用中に水が 
出ない 


>アルカリ優先モードに設定していませんか？ 

^設定を解除する場合は、水を止めた状態で、ブヴーび「ピー」 
と鳴るまで「ミき水」の水質切替スイッチを巧し続けてください。 
(約3砂間） 



>水質-環境によっては、機器保護のため自動的に水び止まり 
まず。（ブヴーび「ピー」と3回鳴る） 

づ約30分後に正常に復帰します。 

正萬に復帰するまでの間は、通水すると「ミき水」びでて定ます。 
復帰しない場合は、一度電源プラグをコンセントから巧舌、 
再度差し込んでください。 



>1」セットスイッチを巧し忘れていませんか？ 

^ブヴーび「ピー」と鳴るまで、 U セットスイッチを巧して 
ください。（約3秒間） 

>電源プラグを抜いた状態で、 U セットスイッチを巧したの 
では？ 

^電源プラグを差し込み、ブヴーび「ピー」と鳴るまで、 

U セツトスイッチを巧してください。（約3秒間） 



>止水をを絞り過ざていませんか？ 

^止水栓を開けてください。 

>カート I 」ツジの目詰ま0などで流量び減っていまず。 

^故障ではありません。ランプ(ホ色)び点灯したら、カート 
リツジを交換してください。 
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•使用量びをい場合や、カート U ッジの目詰ま0などで流量び 
減った場合は、1年たたないラちにランプ(ホ色)び点灯しまず。 
^故障ではありません。カート U ッジを交換してください。 

※緑色と黄色の力ートリツジ寿命ランプび点滅しているときは、 
目詰まりによる力ートリツジ寿命でず。 



>アルカリ本体とアルカ U 用水栓の間の排水ホースび、折れたり、 
つぶれた0していませんか？ 

^排水ホースを点検し、水び出る状態に設置しなおして 
<ださい。 



水 


原因と対応いただく內容 


こんなとをには 




力寿達ソ 


水質表示ランプ 
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巧障かな？とおつたとをには 


力ートリツジ寿命 
ランプ(緑色•黄色） • 
力ートリツジ交換 
ランプ(ホ色)が 
ずべて点滅し、 
止水/通水スイッチ 
の操作がでさない 


操作パネルの 
ランプびまったく 
点!打しない 


突然、水質表示 
ランプがずベて 
点滅または点：打し、 
スイッチ操作が 
でさなし1 


においや、いやな味、 
渴りびとれない 


pH び高< な5ない 


吐水量が少ない、 
または出ない 


原因と対応いただ < 內容 


>カート U ツジは確実に取り付けていまずか？ 
^確実に取り付けてください。 



>電源プラグび抜けていませんか？ 

電源プラグを差し込んでください。 

>機器の故障でず。 

^電源プラグを抜さ、販売店にご相談ください。 


巨 


>本器の電解檀寿命です。（電解時間：約850時間） 

(ブヴ ーび 「ピー」と已回鳴る） 

^電解時間び8已〇時間を超えると、電解權の電極板び消耗 
して電気分解びできなくなりまず。 

販売店にごホ目談< ださい。 

>機器の故障でず。 

づ電源プラグを抜さ、販売店に修理を依頼してください。 



>カート I 」ッジの除去能力びな下していまず。 
^カート U ツジを交換してください。 


16-19 


>止水をを絞って、流量を減らしてください。 

>グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤を添加してください。 


11 


20 


>水圧び低ずざませんか？ 

づ故障ではありません。販売店にご相談ください。 

>止水をを絞り過ぎていませんか？ 

づ止水をを開けてください。 

>カート U ツジ交換ランプ(ホ色)び点なしていませんか？ 

づカート U ツジを交換してください。 

»カート U ツジを確実に取り付けていまずか？ 

また、カート1」ツジに受け皿は付いていまずか？ 

^確実に取り付けてください。 

>停電または断水していませんか？ 

^通電または断水び解除されるまでお待ちください。 

>止水をを開け、カート U ツジを交換しても、吐水量び増えない 
場合は、止水をのフィルター付パッキンび、目詰まりしている 
可能性びありまず。 

づ販売店にご相談ください。 


11 



21 




>通水初期は、止水中に室温や本体内の熱で温められた水び出る 
場合びありまず。 

^故障ではありません。水を流してください。 
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原因と対応いただ < 內容 


水を止めてを、 

吐水□と排水□か5 
r ポタポタ」と水が落 
ちる 


水を止めると、 

排水□か5しば5く 
水が出る 


通水後ずぐに止水 
でさなし、 


r 弱酸性」使用後、 
スイッチ操作が 
でさなし、 


配管に結露水び付い 
て、水び落ちる 


力ートリツジを 
交換してを、 
においびずる 


r 弱酸性」を使用して 
ちブザーび鳴5ない 


>元止め方式を採用しているためでず。 

づ故障ではありません。32ページの r 水ざれについて」を参照 
して < ださい。 

>カート I 」ッジ内の空気び抜けていないと起こりやすくなります。 
^ミき水を約 ] 0 U ットル(約已分間)流して空気を抜いてくだ 
さい。 

>洗ミき運転中ではあ0ませんか？ 

^故障ではありません。 

洗ミき運転び I 終了してち、電解檀内で発生したガスの影響で 
しばらく水び落ちまず。 

気になるときは、コップに2杯程度通水してください。 





、 

广 

♦配管内に残っていた水び出ていまず。 



^故障ではありません。 



V 

ソ 





与 別売品の r 通水路洗を剤」で洗をしてください。 



>通水後ずぐ(約]秒間）は、水を止めることびでさません。 
^配管に急激な圧力びかかるのを防ぐためでず。 
故障ではあ0ません。 




>湿気の多い所では、結露水び多く付くことびありまず。 

=»販売店にご相談のラえ、断熱材を巻くなどの処置をして 
<ださい。 




>ブヴーび鳴らないよラに設定していませんか？ 

^水を止めた状態で、ブヴーび「ピツ•ピツ•ピツ-ピツ」と 
鳴るまで r 弱酸性」の水質切替スイツチを巧してください。 
(約3秒間） 



こんなとをには 
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巧障かな？とおつたとをには 


水ざれについて 


本水栓は r 元止め方式」(下記参照)を採用しているため、次の現象げ起こることがありますげ、 
異常ではありません。 


* 止水/通水スイツチを押して水を止めてを、すぐには水が止まらず、 
吐水 □ と排水□か！5 r ポタポタ」と水び落ちる 

f この現象は、水温びない場合(を期や地下水使用)やカート 
リツジ内部に空気び入り込んだ場合に起こりやずくなりまず。 

• 洗ミき運転中および洗ミき運転後は、電気分解による泡び発生 
ずるために、水栓内に残っている水び巧し出されまず。 

•水圧び高い場合にち起こりやずくなりまず。その場合は、 

L 販売店にごホ目談< ださい。 J 

* 使用当初に比べ、水ざれび悪くなる 

^使用ずるにつれて、カート U ツジび目詰まりしたためでず。^ 

気になるよラでしたら、カート U ツジを交換していたださまず 
、と、 止水時の水ざれは使用当初の状態に戻りまず。 ， 



異常ではありません。 



吐水中にだけアルカリ本体(力ート 
U ツジ)に水圧がかかるち式 

^お客様び不在のとさなどに漏" 
水事故で過大な損害び発生す 
^ることを防止するち式です。^ 


常にアルカリ本体(力ートリツジ)に 
水圧びかかるち式 


•先止めち式の場合は、止水/通水スイッチを押すと、すぐに水び止まります。 
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^ 上言己は、カート IJ ッジ TKB 日 000 C] 装着日寺のイ直でず。 

^数値は水温20で時の値でず。 

^硬水を軟水に変えることはでさません。 

(ま 1) 水質-使用環境によって短くなることびありまず。 

(ま 2) アルカ U イオン水、弱酸性水で使用でさる水は、ろ過流量-ミき水能力の約日2 %にホ目当しまず。 
(ま 3) JIS S 320] 試験による除去率80 %の値 
(ま 4 ) JIS S 320] 試験によるろ過流量の已〇 %の値 

(ま 已） ] 曰30 L 使用した場合でず。ろ巧(カート U ッジ)の取替(交換)時期の目安は、除去対象物質、 
使用水量-水質-水圧によって大幅に異なりまず。 


ミ争 
水 
能 
力 

2 

遊離残留塩素 

12 000 L (ま 3) 

還 り 

12 000 L (ま 4) 

総卜 U 八□メタン 

12 000 L (ま 3) 

ク□□ホルム 

12 000 L (ま 3) 

ブ□モジク□□メタン 

12 000 L (ま 3) 

ジブ□モク□□メタン 

12 000 L (ま 3) 

ブ□モホルム 

12 000 L (ま 3) 

テトラク□□エチレン 

12 000 L (ま 3) 

トリクロロエチレン 

12 000 L (ま 3) 

1,1,1-卜1」ク□□エタン 

12 000 L (ま 3) 

CAT (農薬） 

12 000 L (ま 3) 

2 -MIB (カビ臭） 

12 000 L (ま 3) 

溶 解性鉛 

12 000 L (ま 3) 

除去でさない物質 

水中に溶け込んでいる鉄分- 
重金属類(銀-銅など)や 
塩分(巧水） 

ろ材（カート U ッジ）の 
取替（交換）時期の目ま 

約1年 ほ已） 

カルシウム添加 

強制溶解添加方式、 

添加筒内蔵 

本 

体 

寸 法 

(幅 X 與わ X 局さ） 

170 mmx 11已 mmx 300 mm 

質 量 

約 2.4 kg 

(満水時約 2.9 kg ) 

水 

を 

巧 態 

台付.立巧.]ホール式 

取 付 巧 

¢3已 mm 〜04 日 mm 

吐 水 □ 

回転式 

寸 法 

(回乾半径 X 高さ） 

165 mm x 2已日 mm 

コー ドの長さ 

電源部：約1200 mm 
操作パネル部：約目4日 mm 

製造販売元 

パナソニック株式会社 
東京都港区西新橋2—38—巳 
西新橋 M F ビル 

製造元 

パナソニック株式会社 
大阪府門真市大字門真100日ま地 


類 別 

機械器具83医療用物質生成器 

一般的名称 

連続式電解水生成器 

医療機器分類 

クラス n 

販売 名称 

アンダーシンクアルカ U 
TK - AB 40 

医療機器認証番号 

223 AK 日 ZX 日日] 9已 A 日已 

定 格 

AC 100 V 1.7 A 
已0 Hz — 60 Hz 

消費 電力 

約88 W 

(待機時：約日.6 W ) 

材 

料 

の 

種 

類 

本 体 

A 日 S 棚旨 • 白金族-チタン 

水 を 

ポ IJ エチレン-ステンレス- 
POM 樹脂 

接続 管 

ポ U エチレン-黄銅 

ろ材の種類 

不織布•粒状活性炭•セラ5ック ■ 
おモ活性炭•中空糸模 

ろ 過 流量 

2.2 L / 分 

[水圧1日日 kPa 2 Crc 時] 

使用可能な最ル動水圧 

70 kPa 

本体使用可能水圧 
(動水圧） 

70〜3已〇 kPa 

使用可能配水管圧力 
(静水圧） 

70〜7已〇 kPa 

電 

解 

電解方式 

連続電解ち式 

吐水流量 
(生成水流量） 

2.0 L / 分 

[水圧1日日 kPa 2日。 C 時] 

3.0 L / 分 

[水圧2日日 kPa 2日。 C 時] 

電解能力切換 

アルカ U :3段階 
弱酸性：1段階 

連続使巧可能時間 

萬温時約30分間 （ミち 1) 
(アルカ U 強' 弱酸性時約1已分間） 

電解槽寿命 

累積約8已〇時間 
/イオン水生成時間-^ 

1 洗を時間®み ) 

電極洗ミ争 

オートク U —ニング方式 

使 用 水 温 

3已で未満 


こんなとをには 


a 

樣 


仕 
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巧証と アフターサービス C よくお読みください 


使いかた- 
お手入れ- 
修理などの 
ご柏談は 


■まず、お買い上げの販売店へお申し付け 
<ださい。 

♦お買い上げの際に記入されると價利でず。 


販売店名 


電話 


お引き渡し曰 


年 月 


曰 


■保証書（別添付） 

お引さ渡し曰-販売店名などの記入を確かめ、お買い 
上げの販売店からお受け取り、保管してください。 


保証期間：お弓 I き渡し曰か5本体1年間 

(ただし消耗品は、保記期間内でも「有糾とさせていただきます) 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部 
品を、製造打ち切り後7年保有しています。 


修理を 

依頼されるとを 


■ r 故障かな？と思ったとき口ま」 （28 〜32ぺージ） 
でご確認のあと、直6ないときは、まず電源プラグ 
を巧いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

■ご連絡いただきたい内容 


①品名 アンダーシンクアルカリ 

③品ま TK - AB 40 

③ お引きミ度し日 

④ 異常の状況 （できるだけ具体脚こ） 


♦ f 呆証期間中は、保証書の規定に従って出張修巧を 
させていたださます。 

♦巧証期間を過ぎているとさは、誇断をして修理でさる 

場合は、ご要望により修理させていたださます。 

♦修理料金は次の内容で構成されています。 

【巧柿 i 料】診» ' 修理’調整' 点検などの費用でず。 

【部品代】修 a に使用した部品および a 巧な料巧です。 

【出 g 長料】お客様のご依頼により巧術者を派遣する費用でず。 

♦商品の点巧訪問について 

お客様か5のご相談なしに、商品および力ート U ッジの点検 
案内をずることはありません。 


商品の情報はホームページでご確認ください。 


I バナソニック || 検索 I http://panasonic.co.Jp/ 


■転居などでお困りの場合は、しソ下のお客様相談窓□にご相談ください。 

ご使田の回線（ I P 電話やひかり電話など）によっては、回線の;居雑時に数分で切れる場合びあります。 


消耗品. 
交換部品. 
後付パーツの 
ご用命は 


八イ•パーツショップサイト [ A イ-パーツ ショップ] 〔検索 I http :// www . sumuz . com / shop / parts / 


八イ•パーツショップ [^般のお客様用 


鼓ル 田， 0570-081-802 

※全国どこか5でを市内通話料金でご利用いただけます。 


【受付時間】 月〜金 /9:0日〜19:00 

±■曰■祝曰/目:00〜17:□日 

♦携帯電話 - PHS • IP / ひかり電話などのご利用は 
大阪 06 - 6906-1 224 東京 03 - 5392-7189 © 


パナソニックエコソリユーシヨンズ 

修理サービスサイト 


http :// sumai . panasonic . jp / support / repair / 

インターネットでのご依頼も可能でず。 


修理のご用命は 


パナソニックエコソリューションズ 

修理ご相談窓口 

為ル因 0570 -081-365 

※全国どこからでち市内通話料金でご利用いただけます。 


【受付時間】 36已曰/目;0日〜2日:日0 

♦携帯電話 - PHS • IP / ひかり電話などのご利用は 
大阪 06-6906-1090 

札幌 cnuej - GAOi 猿）名ち屋 oss - ssj - woo 猿） 
東京 03 - 5392 - 7190 © 福岡 092 - 622 - 0531 (§) 


パナソニック 総合お客様ヴポートヴイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


商品の 

お問い合わせは 


パナソニック お客様ご相談センター 

おャル 函 0120 -878-365 

※携帯電話- PHS か6ちご利用になれます。 


【受付時間】 3巨巳曰/日:日日〜20:日0 

♦左記番号がご利用いただけない場合は… 06-6907-1 187 
•FAX フ U - ダイヤル雨 0120-878-236 


音声ガイダンスを 
短<するには 


案内が聞こえた5電話機ボタンの 「87」と「目己0#」 を押してください。 
(番号を押してを案内び続<場合は、「乂」ボタンを押してか5操作して<ださい。） 


※所在地、電話番号、受付時間などび変更になることびあります。※(©巧は大阪へ自動乾送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当な負担です。 


ご相談窓口における 
お客様の個人情報の 
お取り扱いについて 


パでソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対麻や修理対応などに利用させていたださ、ご相 
談内容は録音させていただをます。また、巧り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いただいております。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託ずる場含や正当な理由びある場合を除さ、第^ちに開示■提供いたしません。個人 
情報に関ずるお問い合わせは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 


愛情点検 

長年ご使用のアンダーシンクアルカリの点検を/ 

口 

こんな症状は 
ちりませんか？ 

♦電源プラグを差し込んでも、ランプが点灯しない 
♦突然、操作/ くネルのランプがずベて点滅し、プザーが已回鳴る 
♦突巧、水質表示ランプがずベて点なし、ブザーが己回鳴る 
♦その他の異常や故障がある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故の防止のため、 
コンセントか5電源プラグ 
を巧いて、必ず販売店に 
点検をご依頼くださし、。 
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パナソニックの会員サイト rCLUB Panasonic 」 でに ' 愛用者登録」をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募 


http://club.panasonic.jp/ 

http://mobile.club.panasonic.jp/ 



※ご愛用者登録には、 

CLUB Panasonic 会員への 
登録が'丘、要です。 

※登録時は、商品の品番を 
事前じご確認くださし、。 

※このサービスは 
WEB 限をのサービスです。 


こんなとをには 


3 已 








製造き号記載位置 




製造番号は、このラベルに記載されていまず。 


r 、 

主な消耗品 （消耗品は、23ぺージに記載してしほず。） 


•交換用ろ材(カートリッジ） 

品 ま： TKB 6000 C 1 (受け皿付） (© 
蒂望ル売価格：14,385円（税込） ご 


•グリセ□リン酸カルシウム製剤 
1 袋：巨 g 入12本 

品 ま： P - A 5101 

を望ル売価格： 3,990円（税込) 



《指定の pH び得られないとさに添加しまず。 


ノ 
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